
JURNAL BIOLOGI PAPUA ISSN 2086-3314
Vol 11, No 1, Halaman: 18–23 E-ISSN 2503-0450
April 2019 DOI: 10.31957/jbp.747

http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JBP

Uji Bakteriologis Air di PDAM TG Kabupaten Magelang dengan
MetodeMost Probable Number (MPN) Quanty-Tray

LAILATULMUBAROKHAH,WIJANARKA*
Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah

Diterima: 03 Februari 2019 – Disetujui: 30 Maret 2019
© 2019 Jurusan Biologi FMIPA Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

Water is the main need for life. The bacteriological requirements for clean water are the presence or absence of
Coliform bacteria and E. coli in water. The purpose of this study was to determine the quality of water from gravity
springs and pump springs as a source of water in Magelang Regency PDAM GT and Magelang Regency
community. This study was to finding out the bacteriological test of water in Magelang Regency PGT. This study
was to know bacteriological water testing techniques using the MPN Quanti-method Tray in Magelang Regency
PGT. The method used in this study is the Quanty-Tray Most Probable Number (MPN) method. The sample of this
study were two gravitational springs namely Sample A and Sample B and two pumping springs namely Sample C
and Sample D. The results of MPN calculations from the four springs did not meet the requirements of clean water
ready to be distributed to the community because Coliform in the spring gravity water and pumps and found E.
coli in the pump spring water.
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PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan yang paling
dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Air
yang ada di alam bukanlah air murni, melainkan
sebagai air yang mengandung bermacam-macam
zat, baik yang terlarut ataupun tersuspensi. Jenis
dan jumlah zat tersebut tergantung dari kondisi
lingkungan sekitar sumbernya. Air bersih adalah
air yang jernih, tidak berwarna, tawar dan tidak
berbau. Pengambilan air yang digunakan untuk
air minum berasal dari beberapa sumber seperti
misalnya, air hujan, air permukaan (air, rawa,
danau, dan air sungai), air tanah (dalam atau

dangkal), dan mata air (Wandrivel et al., 2012).
Mata air adalah sumber air yang banyak

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
(Prijono, 2012). Sistem infrastruktur merupakan
pendukung utama fungsi sistem sosial dan
ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Agustina,
2007). Cara mendapatkannyapun melalui
beberapa metode. Metode pendistribusian air
dibedakan menjadi tiga berdasarkan kondisi
topografi dari sumber air dan posisi para
konsumen berada (Dharmasetiawan, 2014).

Metode yang dipakai adalah cara gravitasi,
cara pemompaan, dan cara gabungan. Cara
gravitasi digunakan apabila elevasi sumber air
mempunyai perbedaan cukup besar dengan
elevasi daerah pelayanan, sehingga tekanan yang
diperlukan dapat dipertahankan. Cara pemompa-
an digunakan untuk menaikan tekanan sehingga
air dapat terdistribusi. Sistem ini digunakan
apabila elevasi antara sumber air dan daerah
pelayanan tidak memberikan tekanan yang cukup.
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Cara gabungan digunakan untuk mempertahan-
kan tekanan yang diperlukan selama periode
pemakaian tinggi dan pada kondisi darurat
(Dharmasetiawan, 2004).

Bakteri Coliform yang ada dalam air dibedakan
ke dalam 2 kelompok yaitu kelompok fecal (E. coli)
dan non fecal (Enterobacter aerogenus). Bakteri
Coliform merupakan indikator kontaminasi
lingkungan atau sanitasi yang kurang baik,
sedangkan E. coli sebagai indikator kontaminasi
tinja dari manusia dan hewan berdarah panas
(Tururaja, 2010; Walangitan et al., 2016). Coliform
tidak termasuk dalam taksonomi bakteri namun
hanya istilah untuk menyebutkan kelompok
mikroorganisme yang berada di air. Ciri-ciri
bakteri Coliform adalah Gram Negatif, berbentuk
batang, merupakan anaerob fakultatif yang dapat
memfermentasikan laktosa dengan pembentukkan
asam dan gas pada suhu 35 °C selama 24-48 jam.
Memiliki enzim tambahan yaitu sitokrom oksidase
dan beta-galaktosidase (Deepesh et al., 2013).
Coliform dapat ditemukan di saluran pencernaan
hewan, tanah, atau secara alami pada sampel
lingkungan (Madigan et al., 2009). Penentuan
bakteri Coliform menjadi indikator pencemaran
dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi
positif dengan keberadaan bakteri patogen. Selain
itu, mendeteksi Coliform jauh lebih murah, cepat,
dan sederhana daripada mendeteksi bakteri
patogenik lain. Contoh bakteri Coliform adalah E.
coli dan Enterobacter aerogenes. Jadi, Coliform adalah
indikator kualitas air. Makin sedikit kandungan
Coliform, artinya kualitas air tersebut semakin baik
(Khairunnisa, 2012).

Bakteri E. colimerupakan mikroorganisme yang
dipakai sebagai indikator untuk menguji adanya
pencemaran air oleh tinja. Meskipun E. coli
merupakan mikroorganisme indikator yang dipakai
di dalam analisis air untuk menguji adanya
pencemaran oleh tinja, tetapi pemindah sebarannya
tidak selalu melalui air, melainkan dipindah
sebarkan melalui kegiatan tangan ke mulut atau
dengan pemindahan pasif melalui makanan atau
minuman (Melliawati, 2009).

Metode MPN dapat digunakan untuk
menghitung jumlah mikroba tertentu yang
terdapat diantara campuran mikroba lain

(Dwidjoseputro, 2005). Pemeriksaan air secara
bakteriologis sangat penting dilakukan karena air
merupakan substansi yang sangat penting dalam
menunjang kehidupan organisme yang meliputi
pemeriksaan secara mikrobiologi baik secara
kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kualitas air dari mata
air gravitasi dan mata air pompa sebagai sumber
air di PDAM GT Kabupaten Magelang dan
masyarakat Kabupaten Magelang. Selain itu,
untuk mengetahui uji bakteriologis air dan
penggunaan teknik uji bakteriologis memanfaat-
kan metode MPN Quanti-Tray (Hammond, 2017).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dengan mengetahui pentingnya air yang bersih
dan bebas dari mikroorganisme patogen, dan
dijadikan sebagai referensi sehingga ilmu
pengetahuan dapat terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Sampling Mata Air
Pengambilan sampel air dilakukan dengan

kondisi alat steril. Steril Whirl-Pak 110 ml
digunakan untuk wadah air dan diisi sebanyak
100 ml. Air yang diambil adalah air yang berada
di dalam, dan bukan bagian permukaan.

Pengambilan sampel dilakukan di beberapa
yakni, sampel A merupakan air yang berasal dari
Mata Air Sijajurang Kecamatan Kaliangkrik,
sampel B adalah air dari Mata Air Silincat
Kecamatan Kaliangkrik, sampel C adalah air dari
Mata Air Gending Kecamatan Mertoyudan, dan
sampel D adalah air dari Mata Air Kanoman
Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara
Reagen Colilert-18 dibuka kemudian dituangkan
ke dalam air dalam whirl-pak. Steril Whirl-Pak
ditutup kemudian diputar dan ditali kencang agar
air tidak tumpah. Air dikocok sampai reagen
larut. Sampel diberi kode agar tidak tertukar dan
disimpan dalam termos es agar suhu tetap terjaga.

http://buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q.berani.web.id/ind/1284-1145/Taksonomi_29933_polnas-denpasar_buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q-berani.html
http://bakteri-koliform.berani.web.id/ind/1261-1145/Bakteri-Koliform_152881_polnas-denpasar_bakteri-koliform-berani.html
http://buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q.berani.web.id/ind/1284-1145/Gram-Negatif_94129_polnas-denpasar_buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q-berani.html
http://buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q.berani.web.id/ind/1284-1145/Memfermentasikan_22925_polnas-denpasar_buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q-berani.html
http://buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q.berani.web.id/ind/1284-1145/Laktosa_100154_polnas-denpasar_buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q-berani.html
http://buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q.berani.web.id/ind/1284-1145/Beta-Galaktosidase_110453_polnas-denpasar_buku-ensiklopedia-berbahasa-indonesia-q-berani.html


JURNAL BIOLOGI PAPUA 11(1): 18–2320

Uji Mikrobiologi dengan Metode MPN Quanti-
Tray

Quanti-Tray Sealer atau Mesin Seal
dihidupkan dan dipanaskan sampai indikator
berwarna hijau yang berati mesin seal sudah siap
digunakan. Kotak Quanti-Tray 97 well disiapkan.
Kotak Quanti-Tray 97 well diberi nama agar tidak
tertukar. Kotak Quanti-Tray 97 well dibuka dengan
cara kotak ditekuk sampai ujung terbuka.
Kemudian mulut kotak dilebarkan. Air sampel
dimasukkan ke dalam Kotak Quanti-Tray 97 well
sampai habis. Kotak Quanti-Tray 97 well ditutup
dan diletakkan di Rubber Insert Quanti-Tray 2000.
Kotak Quanti-Tray 97 well di seal menggunakan
Quanti-Tray Sealer atau mesin seal sampai tertutup
rapat dan tidak bocor. Isolat di masukkan ke
dalam inkubator pada suhu 36 ± 2 °C selama 18
jam.

Pembacaan Hasil Inkubasi
Setelah 18 jam, isolat diamati. Hasil positif

Coliform apabila terdapat warna kuning pada
kotak sedangkan hasil positif E. coli apabila warna
kuning tersebut berfluoresensi atau berpendar jika
disinari lampu ultraviolet dengan panjang
gelombang 365 nm. Bakteri Coliform dan E. coli
dihitung dengan cara menghitung jumlah bakteri
pada kotak besar dan kotak kecil. Hasil kotak
besar dilihat dengan Tabel MPN 97 well pada baris
vertikal sedangkan hasil kotak kecil dilihat dengan
Tabel MPN 97 well pada baris horizontal
kemudian dilihat hasilnya. Hasil ditulis dengan
satuan MPN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan MPN pada uji
bakteriologis di mata air gravitasi dan mata air
pompa yang digunakan sebagai sumber air di
PGT Kabupaten Magelang (Tabel 1).

Hasil yang didapatkan berupa hasil kualitatif
perubahan warna yang dapat dikuantitatifkan
melalui tabel MPN Quanty-Tray. Didapatkan hasil
adanya bakteri Coliform adalah berwarna kuning
(Gambar 1) dan adanya bakteri E. coli adalah
fluorosensi pada warna kuning Coliform (Gambar

2). Hasil pengamatan dari Tabel 1 diketahui
bahwa jumlah Coliform di Sampel A adalah
terdapat warna kuning pada 40 kotak besar dan 5
kotak kecil. Untuk mengetahui jumlah bakteri
Coliform, di gunakan tabel MPN 97 well dengan
cara jumlah warna kuning pada kotak besar
dilihat pada angka vertikal pada tabel MPN.
Sedangkan jumlah warna kuning pada kotak kecil
dilihat pada angka horizontal pada tabel MPN.
Hasil yang didapatkan adalah 85,7 /100 ml
(dengan satuan per 100 ml). Hasil pengamatan
dari Tabel 1 diketahui bahwa tidak ada E. coli di
Sampel A. Hal ini dikarenakan tidak terdapat
warna kuning yang berfluoresensi atau berpendar
saat disinari dengan lampu ultraviolet dengan
panjang gelombang 365 nm.

Hasil pengamatan dari Tabel 1 diketahui
bahwa jumlah Coliform di Sampel B adalah
terdapat warna kuning pada 42 kotak besar dan 7
kotak kecil. Untuk mengetahui jumlah bakteri

Gambar 1. Respon keberadaan bakteri Coliform
warna kuning (a), dan E. coli (berpendar/
fluoresensi (b).

Tabel 1. Data hasil perhitungan Coliform dan E. coli
No Sumber

sampel mata
air

Coliform
(100 ml)

E. coli
(100 ml)

1. Sampel A 85,7 0,0
2. Sampel B 101,7 0,0
3. Sampel C 686,7 6,3
4. Sampel D 73,8 1,0
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Coliform, digunakan tabel MPN 97 well dengan
cara jumlah warna kuning pada kotak besar
dilihat pada angka vertikal pada tabel MPN.
Sedangkan jumlah warna kuning pada kotak kecil
dilihat pada angka horizontal pada tabel MPN.
Hasil yang didapatkan adalah 101,7 /100 ml
(dengan satuan per 100 ml). Hasil pengamatan
dari Tabel 2 diketahui bahwa tidak ada E. coli di
Sampel B. Hal ini dikarenakan tidak terdapat
warna kuning yang berfluoresensi atau berpendar
saat disinari dengan lampu ultraviolet dengan
panjang gelombang 365 nm.

Hasil pengamatan (Tabel 1) diketahui bahwa
jumlah Coliform di Sampel C adalah terdapat
warna kuning pada 49 kotak besar dan 32 kotak
kecil. Untuk mengetahui jumlah bakteri Coliform,
digunakan tabel MPN 97 well dengan cara jumlah
warna kuning pada kotak besar dilihat pada
angka vertikal pada tabel MPN. Sedangkan

jumlah warna kuning pada kotak kecil dilihat
pada angka horizontal pada tabel MPN. Hasil
yang didapatkan adalah 686,7 /100 ml. Hasil
pengamatan dari Tabel 3 diketahui bahwa
terdapat bakteri E. coli. Hal ini dikarenakan
terdapat warna kuning yang berfluoresensi atau
berpendar ketika disinari lampu ultraviolet 365
nm dengan jumlah 6 kotak besar dan tidak ada
pada kotak kecil. Untuk mengetahui jumlah
bakteri E. coli, digunakan tabel MPN 97 well
dengan cara jumlah warna kuning yang
berfluoresensi atau berpendar pada kotak besar
dilihat pada angka vertikal pada tabel MPN.
Sedangkan jumlah warna kuning yang
berfluoresensi atau berpendar pada kotak kecil
dilihat pada angka horizontal pada tabel MPN.
Hasil yang didapatkan adalah 6,3 /100 ml (dengan
satuan per 100 ml).

Hasil pengamatan dari Tabel 1 diketahui

Gambar 2. Mekanisme Reaksi enzim o-nitrophenyl ß-galactoside (ONPG) (a), dan Reaksi
enzim 4-methyl-umbelliferyl -glucuronidase (MUG)(b).

a b

a b
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bahwa jumlah Coliform di Sampel D adalah
terdapat warna kuning pada 36 kotak besar dan 7
kotak kecil. Untuk mengetahui jumlah bakteri
Coliform, digunakan tabel MPN 97 well dengan
cara jumlah warna kuning pada kotak besar
dilihat pada angka vertikal pada tabel MPN.
Sedangkan jumlah warna kuning pada kotak kecil
dilihat pada angka horizontal pada tabel MPN.
Hasil yang didapatkan adalah 73,8 /100 ml
(dengan satuan per 100 ml). hasil pengamatan dari
Tabel 1 diketahui bahwa terdapat bakteri E. coli.
Hal ini dikarenakan terdapat warna kuning yang
berfluoresensi atau berpendar ketika disinari
lampu ultraviolet 365 nm dengan jumlah 1 kotak
besar dan tidak ada pada kotak kecil. Untuk
mengetahui jumlah bakteri E. coli, digunakan tabel
MPN 97 well dengan cara jumlah warna kuning
yang berfluoresensi atau berpendar pada kotak
besar dilihat pada angka vertikal pada tabel MPN.
Sedangkan jumlah warna kuning yang
berfluoresensi atau berpendar pada kotak kecil
dilihat pada angka horizontal pada tabel MPN.
Hasil yang didapatkan adalah 1,0 /100 ml (dengan
satuan per 100 ml).

Uji bakteriologis air di Perusahaan Air Minum
Daerah (PDAM) TG Kabupaten Magelang ini
sudah meggunakan mekanisme MPN modern
menggunakan MPN Quanti-Tray dan reagen
Colilert-18 yang digunakan reagen utama agar uji
bakteriologis Coliform dan E. coli dapat diamati.
Reagen ini memiliki fungsi utama untuk
pengamatan secara kualitatif melalui enzim pada
Coliform dan E. coli. Enzim yang digunakan pada
Coliform adalah enzim  -galaktosidase sedangkan
pada E. coli adalah  -glucuronidase. Menurut
pendapat Khedr et al. (2013) bahwa β-
galactosidase adalah enzim yang dihasilkan dari
proses penyandian gen oleh gen lacZ dari operon
lac pada E.coli dan tersusun atas 1024 asam amino.
Menurut pendapat Chang et al. (1989) bahwa  -
glucuronidase pada Coliform dan E. coli dapat
diamati melalui aktivitas kemampuannya dalam
mengubah laktosa menjadi asam atau gas. Hampir
97% dari E. coli dapat memproduksi  -D-
glucuronidase (GUR) dimana kebanyakan jenis
Coliform lain tidak dapat memproduksinya.

Menurut penuturan Sugiarti (2018) ketika
dilakukan Industrining atau pelatihan
menggunakan alat baru dari Idexx bahwa
indikator yang dihasilkan dari Coliform adalah
warna kuning (Gambar 1a) sedangkan untuk E.coli
adalah pendaran atau fluoresensi (Gambar 1b)
pada Coliform (warna kuning) ketika disinari
lampu ultraviolet 365 nm. Hal ini dikarenakan
enzim -galaktosidase pada Coliform akan bereaksi
dengan reagen Colilert-18 yang mengandung -D-
galaktopyranosit dan o-nitrofenil yang
menyebabkan putusnya ikatan o-nitrofenil
menjadi o-nitrofenol yang menjadikan warna
kuning (Gambar 2a).

Menurut Idexx (2018), untuk enzim  -
glucuronidase pada E. coli bereaksi dengan reagen
Colilert-18 yang mengadung  -D-glucuronit dan
4-metil-umbelliferil yang menyebabkan putusnya
ikatan 4-metil-umbelliferil menjadi 4-metil-
umbelliferon yang menjadikan warna kuning
yang berfluoresensi atau berpendar ketika disinari
lampu ultraviolet 365 nm (Gambar 2b).

Menurut Menteri Kesehatan (1990), Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor: 416/MEN.KES/PER/
IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan
Kualitas Air dijelaskan bahwa syarat air untuk air
bersih adalah memenuhi parameter mikrobiologi
yaitu kadar maksimum yang diperbolehkan
adalah total Coliform (MPN) adalah 0/100 ml
dengan keterangan bukan air pipaan, sedangkan
Coliform tinja belum diperiksa adalah 0/100 ml
dengan keterangan bukan air pipaan. syarat air
untuk air kolam renang atau pemandian adalah
memenuhi parameter mikrobiologi yaitu kadar
maksimum yang diperbolehkan adalah Coliform
total adalah 0/100 ml, sedangkan jumlah kuman
adalah 200/100 ml. Apabila dilihat dari syarat
mutu tersebut maka air dari Sampel A, Sampel B,
Sampel C, dan Sampel D belum memenuhi
standar mutu sebagai air bersih maupun air kolam
renang atau air pemandian apabila langsung
digunakan. Hal inilah yang melatar belakangi
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Magelang untuk mengelola dan
mengawasi kualitas air agar dapat digunakan oleh
masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah salah
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satunya injeksi gas Clorin (Cl2) sebelum di
distribusikan ke masyarakat.

KESIMPULAN

Bedasarkan metode MPN Quanti-Tray
kualitas air dan mata air gravitasi maka dapat
disimpulkan bahwa air tersebut belum memenuhi
kriteria tentang air bersih, air kolam renang atau
pemandian yang ada pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor: 416/MEN.KES/PER/IX/1990
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas
Air.
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